武汉大学生物学X射线辐照仪公开招标公告（开标时间2018年5月8日）
根据国家采购与招投标法律法规的相关规定，武汉大学拟对生物学X射线辐照仪进行公开招标，欢迎具备相应资格条件的投标人参加投标。现将有关事项公告如下：（本项目同时在中国政府采购网上公告）
一、招标内容: 生物学X射线辐照仪（参数详见招标文件附件）
1、本次招标共1个标段：所投标段内项目必须完全响应本招标文件所列示内容。  
招标内容：  生物学X射线辐照仪  采购预算：人民币118.30万元
2、招标范围：货物的供应、运输、安装、调试、培训和售后服务等。
二、投标人资格要求：
投标人须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的资格条件。
（一）具有独立承担民事责任的能力；
（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（六）法律、行政法规规定的其他条件。
（七）本项目不接受联合体投标。
 三、获取招标文件的时间：即日起至2018年4月25日下午五时整。(欲报名的公司请点击公告下方“投标报名”进行网上报名，报名时间截止前须缴纳保证金23000元，保证金必须从公司基本账户汇出缴纳。)
四、开标时间、地点：2018年5月8日上午9:00，武汉大学采购与招投标管理中心会议室
五、联系人及联系方式：
项目联系人：赵老师、吴老师
联系电话：68754507

电子邮件：785522895@qq.com
 
                                  武汉大学采购与招投标管理中心
                                        2018年4月17日
 
 
 
武汉大学生物学X射线辐照仪招标文件

根据国家采购与招投标法律法规的相关规定，武汉大学拟对生物学X射线辐照仪进行公开招标，欢迎具备相应资格条件的投标人参加投标。
一、招标内容及技术指标要求（详见附件）进口品牌
二、本项目招标时间安排表
1、投标人提出书面问题时间：投标人应认真阅读招标文件中的所有条款、事项、格式和技术规范、参数、图纸、附表和附件等要求。如有疑问，应在投标截止时间3天前以书面形式提出（质疑函请注明公司名称、联系人、联系方式并加盖单位公章）；逾期不予受理。
2、招标人发答疑文件时间：答疑文件或修改后的招标文件在投标截止时间2天前以电子邮件或电话方式通知所有购买招标文件的投标人。请投标人自行、及时查看邮箱（不及时查看邮箱者责任自负）。投标人应立即以传真或电邮形式回复招标人，确认已收到。没有回复的，视同已收到。 
3、为使投标人有充分的时间重新编制投标文件，招标人有权推迟开标日期，并将此变更以电子邮件或电话方式通知所有购买招标文件的投标人。
4、投标文件递交时间：2018年5月8日上午8:30--9:00。地点：武汉大学采购与招投标管理中心409室
投标截止及开标时间:2018年5月8日上午9：00。地点：武汉大学采购与招投标管理中心会议室
三、投标文件编制
投标文件所有内容须装订为一册，正本1份、副本四份。
1、投标文件须载明如下内容：投标函、开标一览表、分项报价清单、技术响应情况表、法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书、公司简介；公司营业执照、税务登记证、组织机构代码证复印件及有关资信证明（加盖公章）、供货期、质保期等。投标人应按本招标文件要求提交商务、技术部分的内容和需要投标人自行编写的其他文件。投标文件的编制要求及编排顺序必须使用格式样本。（请上本中心网站：http://zb.whu.edu.cn/info/1007/9262.htm下载“采购响应文件格式范本”)。
2、投标文件规格幅面（A4）,按“采购响应文件格式范本”所规定的内容顺序，统一编目、编页码装订（投标文件中复印件及投标产品手册、介绍、说明书等技术资料均须与投标文件正文一起逐页编排页码）。
四、投标文件包封
1、投标文件1正本4副本合并成一个包封，封包上应写明投标人名称和项目名称（包括标段），在封袋骑缝处以显著标志密封，并加盖单位公章和法定代表人(或委托代理人)印签。
2、“开标一览表”请用信封单独密封，在投标截止时间前单独提交。信封上写明投标人名称、项目名称（包括标段）。信封骑缝处加盖单位公章和法定代表人(或委托代理人)印鉴。
3、投标人投报多个标段的，应对每个标段分别报价并分别填报开标一览表。
五、投标文件的递交
1、投标文件须由投标人的法定代表人或其委托代理人递交。
2、投标人应在规定的时间和地点递交投标文件，逾期递交的投标文件不予受理并原封退回。
3、未按规定进行密封的投标文件不予受理。
六、评标办法
（一）评标原则
公平、公正；竞争、择优；反不正当竞争。
（二）评审指标
     一般以产品质量、技术参数、投标报价、供货期限、质量保证、售后服务、同类项目业绩、社会信誉等为主要指标。
（三）评标
1、符合性评审
评标委员会严格依据招标文件规定的各项要求，对投标文件的商务资质、技术配置、价格组成等进行审核，经评标委员会认定为符合性评审不合格，不得进入下一阶段评审。投标文件有下列情形之一的，视为符合性评审不合格：
(1)投标函未加盖投标人的公章及法定代表人印章（签字），或法定代表人委托代理人没有有效的委托书的；
(2)投标人资质、业绩证明文件未提供或不能满足招标文件的要求的；
(3)投标文件不满足招标文件技术规格中主要参数要求或主要参数无技术资料支持的；
(4)投标文件技术规格、参数超出允许偏离的最大范围的；
(5)投标文件技术规格中的响应与事实情况不符或虚假投标的；
(6)有备选方案的投标人，凡未按要求注明主选方案的；
(7)未按规定格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；
(8)不符合招标文件中规定的其他实质性要求的。
2、详细评审
(1)评标委员会对已通过符合性评审的所有投标文件中的主要技术配置和性能参数进行逐一比较，明确不同品牌之间的参数或配置差异；
(2)评标委员会结合投标报价、技术性能、质量差异、同类项目业绩、售后保证等进行综合评审；
(3)评标委员会按照综合评审的原则，独立地对符合招标要求的投标进行择优排序。
3、有下列情形之一的，应进行重新招标
(1)所有投标人的投标报价均超过了采购预算的；
(2)因投标明显缺乏竞争时，评标委员会可以否决全部投标。
（四）定标
1、评标委员会综合各评委的评审结果，并按照评委中少数服从多数的原则，最终作出评标决定。评标决定可以直接确定中标人，也可以推荐中标候选人。当评审结果为“推荐中标候选人”时，须经商务谈判小组依序与中标候选人洽谈后确定中标人；
2、评标委员会完成评标程序后，对最终评标决定作出书面报告并由评委签名确认。
七、付款方式 
1、国内设备：货到验收合格后支付90％货款，余额10％作为质保金在验收合格半年后支付。
2、进口设备：(1)合同金额在1.5万美元以下，货到验收合格后付款（T/T）；
(2)合同金额1.5万美元及以上：采用信用证付款方式（L/C）。成交供应商与学校签订“技术服务协议”后，按照签订协议当天的汇率，将货款10%作为质保金支付至学校财务基本账户（设备验收合格后一个月退回）。外贸协议签订后，外贸公司开具100%信用证，见单即付。
 附：武汉大学财务基本账户：
同城清算收款（武汉市内支票转账）：
收款人全称：武汉大学

收款人账号：576857528447
收款人开户银行：中国银行武汉珞珈山支行

同城清算行号：846022

 

网银转账、异地汇款收款：

收款人全称：武汉大学

收款人账号：576857528447
收款人开户银行：中国银行武汉珞珈山支行

人民银行大额支付系统中的联行号：104521006117

基本户（中行珞珈山支行）外汇路径：
收款人：WUHANUNIVERSITY

收款人账号：576857528447
收款行：Bank of China Hubei Branch Wuhan Donghu Development Luo Jiashan SUB-BRANCH

银行代码（SWIFT CODE）: BKCHCNBJ600


                                               武汉大学采购与招投标管理中心
                                                      2018年4月17日
 
 
附件：生物学X射线辐照仪；数量：一套
1. *X射线球管最大电压不低于160  kV, 最大功率不低于4200W；
2. X射线球管寿命≥2000小时；
3. X射线球管固有过滤铍窗厚度：不小于4mm；
4. X射线球管辐射角度：不小于45度；
5. 样品源距(SSD)：16cm-45cm；
6. 辐照剂量率范围：0.01-30Gy/min；
7. X射线辐照的生物学效应（RBE）不低于同位素辐照仪（钴-60或铯-137），需提供详实证明材料；
8. X射线深度穿透性（90%能量穿透的水体深度）：不小于4cm，需提供详实证明材料；
9. *水平剂量均一性在95%以上；
10. 设定精确度<1%；
11. 配置物理“紧急停止”键；
12. 软件
(1) 具有账户管理功能，可以设定任意多账户，并设定权限；
(2) 可以存储任意多辐照程序；
(3) 可以远程故障诊断；
(4) 辐照剂量可通过多种方式进行调节：包括直接剂量控制、以及调节KV(电压)、mA（电流）、源距、辐照时间、射线过滤等，还可以设定是否使用局部辐照配件，是否使用均一性辐照仓等辐照条件。
13. 仪器为全屏蔽一体机，无需任何外加屏蔽；仪器所有部分均在内部，特别是高压发生器、高压电缆等不能暴露在仪器外部；
14. 环境剂量：仪器运行时，距离机器任何表面5cm处小于50μR/h，必须提供详实证明材料；
15. 配有安全关联门锁系统，具备辐射指示及故障报警装置；辐照仓门打开时，装置会自动切断X 线管电源；
16. 配置专用钥匙开关开启仪器；
17. 配置均一性辐照仓，可以放置小鼠辐照笼或多块细胞培养板；
18. 配备高通量分隔式全身辐照鼠笼，可容纳至少12只小鼠同时辐照，并且不互相干扰；
19. 配备小动物高通量局部辐照器，可同时对不少于5只小鼠进行局部辐照，辐照范围连续可调，调节范围0.5-3cm，并且小鼠间受到的辐照剂量差异小于6%；必须提供实物照片和性能证明材料；
20. 冷却系统：采用双重水冷-风冷系统，水箱容积不小于50L；同时配备二级冷却系统，使辐照仪在较高室温条件下，可以长时间稳定使用；
21. 仪器整机重量如果超过楼层承重，由公司负责加固；
22. 投标设备应具有一定的技术先进性，使用该产品发表的高水平文献（IF≥20.0）不少于3篇，投标人必须列出文章名称；
23. 整机进口。
